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Riassunto. 126 stipi batterici appartenenti ai Membri della Famiglia delle Enterobacteriaceae (15
specie) sono stati utilizzati per saggiare un nuovo sistema di identificazione di questi germi, I'Entero-
sistem 18 R (ENT 18 R), in confronto al sistema API 20 E comparativamente al sistema VITEK 30
jr. preso come termine di riferimento.

Entrambi i sistemi (ENT 18 R ed API 20 E) hanno correttamente identificato tutti gli stipiti apparte-
nenti al genere Citrobacter, Hafnia, Morganella, Salmonella e Shigella. Discordanza a livello di specie
si & evidenziata per i generi Enterobacter, Klebsiella e Serratia. Il maggior numero di concordanze a
livello di specie mostrato da ENT 18 R si & avuto per: Citrobacter freundii, Hafnia alvei, Morganella
morganii, Proteus mirabilis, Salmonella spp. € Shigella sonnei, E.coli, Proteus penneri e Serratia li-
quefaciens.

Con il sistema API 20 E le percentuali di concordanza, relativamente al genere sono state pari al
89,7% (90,5% per ENT 18 R) e, relativamente alla specie, pari al 79,3% (85,7% per 'ENT 18 R).
Pur con le limitazioni insite nella sperimentazione, I'Enterosistemn 18 R ha mostrato di possedere, al
pari di API 20 E, caratteristiche di accuratezza, di sensibilita e di riproducibilita che lo pongono come
valido supporto identificativo di Enterobacteriaceae nel laboratorio clinico di batteriologia.

Abstract. To evaluate the accuracy and utility of the ENTEROSISTEM 18 R (ENT 18 R), we con-
ducted a clinical preliminary comparison, with 126 Enterobacteriaceae isolates, of the ENT 18 R sy-
stem with the API 20 E and an automated system, the VITEK 30 Jr., as reference identification.
The ENT 18 R and the API 20 E yielded correct identification of 85,7% and 79,3%, respectively, at
the species level. For ENT 18 R and API 20 E, 11 (8.7%) and 12 (9.6%) misidentifications, respecti-
vely, were observed.

Although a further study is required, we think that the accuracy and the sensitivity of its identifica-
tions of both common and less-common isolates of Enterobacteriaceae, makes this new system fairly
efficient in clinical bacteriology laboratories.

Introduzione

Nel laboratorio di batteriologia clinica, in concomi-
tanza con 1’aumentato numero di esami da eseguire,
si riscontra sempre pil la necessita di avere a disposi-
zione dei sistemi atti a svelare e semplificare alcune
fasi del lavoro manuale, allo scopo di ottenere un’i-
dentificazione rapida, accurata ed affidabile di mi-
crorganismi a livello sia di “genere” sia di “specie”.

Tra i microrganismi importanti clinicamente, la Fa-
miglia delle Enterobacteriaceae riveste indubbia-
mente un’importanza assai rilevante ed ogni nuovo
sistema che sia in grado di identificarne al suo inter-
no i vari stipiti, purché affidabile, accurato ed eco-
nomico (1) quanto i sistemi gia in uso, deve essere
accolto con interesse dai microbiologi clinici.

Lo scopo della presente nota & quello di illustrare i
risultati sperimentali preliminari ottenuti confrontan-















